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VERBALE DI TARATURA ESPLOSIMETRO

GASTECH INSTRUMENTS S.T.I.
Via Carpaccio 2/A

20090 frezzano sul Naviglio ( Ml)
Tel. 02. 48.46.34.05 Fax 02.48.46.83.64

Modulo

Gl-Multipro-cal

Verbole diToroluro no GOO2/14 Foglio n' 1 di I

cliente : GASTECH INSTRUMENTS sRt

vrA CARPACCIO 2/A
2OO9O TREZZANO SUt NAVIGLIO MI

Condizioni di verifico

Temperoturo I 
oC ] 18 +/- 3"C I Fluido ulilizolo Gos

Umiditorelotivo [%] 65+/-20%

I lncertezo rjlevoto dol certîficoto del compione di riferimento

Z:\PRODUZIONE & LABORATORIO\GASTECH CERTIFICATI AZ|CNdAIi\CERTIFICATI CALIBRAZIONE STRUMENTI\STRUMENTI
AUTOMEZZO\2014\SETTEMBRE\GO02-GASTECH TNSTRUMENTS-MULTIPRO LEL (METANO)-19863-.doc

Slrumento in provo

Denominozione slrumento Rilevotore Multigos I Morco BTOSYSTEMS (U.S.A.)

Modello Mullipro I Molricolc 198ó3Mullipro lMolricolc

lntervollo di verifico I onno

Colibrozione e Verifiche

Toroturo Zero OK Conlrolloto

Copocilò bolterie OK Controlloto

Settoggio livello/i di ALLARME defoult OK Controlloto

Cclibrozione LEL% - Metcno 50%LEL OK Conlrolloto

* CERTIFICATO diCONFORMITA' GAS CAMPIONE: CALGAZ n'1614662 del 07 OTTOBRE 20'13

ll compO di miSurO dell'OppOreCChiO risUllq CONFORME [o prossimo toroturo dovrò essere effettuoto enlro il SETTEMBRE 2015

^,
Doio emissionè 1 SENEMBRE 2014 Esèguilo:. conkoroto,............ O{/1.:...........


